附件1：

脑血管功能检测仪参数表

一、设备名称：脑血管功能检测仪
二、主要技术规格和系统概述
2.1软件
2.1.1数据分析管理系统，
（1）统计分析脑血管功能检测报告的各项指标
（2）可自动分类显示检测报告的功能积分和各项指标的差异性并分析
（4）可根据客户需求生成定制化的数据分析报告
2.1.2中风危险度评估软件
（1）可定量评估卒中危险度，通过系统分析计算形成脑血管功能积分，直接量化指标，分值越低，中风的危险度越高。
（2）测量指标参考值：按年龄分段，分男、女，左、右更精细化确定正常参考值。
（3）预警脑卒中的敏感度为≥75%，特异度≥65%。

2.2测量
2.2.1流速测量范围：0cm/s～100cm/s
2.2.2流速测量准确度：0cm/s～10cm/s 误差值不大于±2cm/s
2.2.3压力测量灵敏度：大于10（屏幕相对示值）/KPa(注：增益调节处于最小位置。)
4.4.4心电同步功能具有动态显示心电同步信号的功能

2.3 指标
2.3.1颈动脉平均血流速度（Vmean），
2.3.2颈动脉平均血流量（Qmean），
2.3.3颈动脉最大血流速度（Vmax），
2.3.4颈动脉最小血流速度(Vmin)。
2.3.5脉搏波波速（Wv），
2.3.6特性阻抗（Zcv），
2.3.7外周阻力（Rv），
2.3.8动态阻力（DR），
2.3.9临界压力（CP），
2.3.10差压（DP）。
三、质保期3年
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