附件1：

数字玻片扫描仪参数

1、 玻片装载量：单次装载≥ 6张玻片。
2、  扫描速度 (扫描面积15 mmx15 mm)：满足图像分辨率0.23μm/pixel条件下，时间≤90秒。
3、 扫描分辨率：（1）20倍物镜扫描，图像分辨率≤0.23μm/pixel；（2）40倍物镜扫描，图像分辨率≤0.12μm/pixel。
4、  物镜：配备两个高倍物镜，并实现电动转换：（1）数值孔径N.A.≥0.8的20倍平场复消色差物镜（2）数值孔径N.A.≥0.95的40倍平场复消色差物镜。 
5、 扫描模式：面阵扫描 。
6、 配备≥10通道的电动转盘，1通道明场，≥9通道荧光，可实现滤光块的自动转换 。
7、 带有配套的扫描及分析软件。
8、 质保三年
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