附件1：
病理取材台
1、尺寸约1800*800*2000mm,根据医院场地需求定制；
2、新风层流控制系统；
3、可调射灯及紫外灭菌装置；
4、具有电动管路粉碎机，粉碎取材后残余的组织，不阻塞下水道；
5、带搁脚升降坐凳及液晶显示屏支架；
6、配置取材照明放大系统，具有LED补光放大镜；
7、配置取材台专用气流控制装置；
8、配置大体标本摄像系统，1200万像素；
9、材料选用优质不锈钢防腐蚀材料。
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